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Lesen Sie die Gebrauchsanweisung der Pumpe für die Installation

0344

Model: EASY SET-ll
Adr.: 209 Bld., No.35 South 
Changjiang Road, Xinwu District, 
214028 Wuxi, Jiangsu, Kina
Tlf.: +86-510-83330606]
Fax: +86-510-80100505
www.apexdiabetes.com
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Fyld tomrummet i kanylen med følgende klargøring af medicin:
6 mm: 0,002 ml 9 mm: 0,003 ml
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Tilkobling
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REF Åbn her

1 2 33 Udskiftes hver 3. dagIngen latexIkke-pyrogen

Må ikke genbruges

STERILE EO Steriliseringsmetode: ethylenoxid

i Se brugsanvisningen

Må ikke anvendes, hvis emballagen 
er beskadiget

 OBS!: Se brugsanvisningenLOT Batchkode

Anvendes inden Katalognr.

Indikationer for brug
Produktet er indiceret til subkutan infusion af 
lægemiddel fra en infusionspumpe.

Kontraindikationer
Infusionssæt er kun indiceret til subkutan brug og 
ikke til intravenøs (IV) infusion af blod eller 
blodprodukter.

Advarsler
Unøjagtig lægemiddelindgift, infektion og/eller 
irritation på infusionsstedet kan skyldes ukorrekt 
indføring og vedligeholdelse af infusionsstedet.
Inden indføring rengøres indføringsstedet med 
isopropylalkohol.
Fjern nålehætten inden indføring af 
infusionssættet.
Hvis det er første gang, dette infusionssæt 
benyttes, skal første opsætning ske under lægeligt 
opsyn.
Der må ikke efterlades luft i infusionssættet. Skal 
klargøres komplet.
Kontrollér regelmæssigt for at sikre at den bløde 
kanyle stadig sidder fast, hvor den skal, idet du 
muligvis ikke føler nogen smerte, hvis den glider 
ud. Den bløde kanyle skal altid sidde helt indført 
for at modtage den fulde mængde lægemiddel.
Hvis der går betændelse i infusionsstedet, skal 
sættet udskiftes, og der skal benyttes et nyt 
infusionssted, indtil det første er helet igen. Udskift 
infusionssættet, hvis tapen går løs, eller hvis den 
bløde kanyle rives helt eller delvis løs fra huden.
Udskift infusionssættet hver 72 timer som anvist af 
din læge.
Klargør aldrig sættet, og forsøg aldrig at frigøre en 
tilstoppet slange, mens sættet er indført. Du kan 
ved et uheld komme til at injicere for meget 
lægemiddel.
Kom ikke desinfektionsmiddel, parfume eller 
deodoranter på infusionssættet, da disse kan 
påvirke sættets tilstand.

Bortskaf infusionssættet og indføringsnålen sikkert 
i en nålebeholder efter en enkelt gangs brug. Må 
ikke rengøres eller resteriliseres.
Produktet er sterilt og ikke-pyrogent, medmindre 
emballagen har været åbnet eller beskadiget. Må 
ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet 
eller beskadiget. (Brugere af Fast-set må ikke 
benytte infusionssættet, hvis 
slangeforbin-delsesnålen har været beskadiget). 
Opbevar infusionssæt på et koldt, tørt sted. 
Efterlad ikke infusionssæt i direkte sollys eller i en 
bil.
Benyt aseptiske teknikker, når sættet midlertidig 
frakobles, og konsulter din læge om, hvordan der 
kan kompenseres for mistet lægemiddel under 
frakoblingen.
Hvis du er i tvivl, skal du skifte infusionssættet ud, 
fordi nålen kan være kan være gået løs og/eller 
være delvis tilstoppet. Skulle der opstå et af disse 
problemer, skal du sammen med din læge lave en 
plan for hurtigt at erstatte det mistede lægemiddel.

Kompatibilitet:
Infusionssættet kan anvendes til insulin eller 
treprostinil.

Importør: SciPharm Sàrl
Adr.: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Luxembourg
Tlf.: +352 2637 8948
www.scipharm.eu
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