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Consulte las instrucciones de uso de la bomba para su instalación
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Sterilized Infusion Sets for Single Use 

Set de infusión esterilizado de un solo uso

Modelo: EASY SET-llDirección: 209 Bld., No.35 South 
Changjiang
Road, Xinwu District, 214028 Wuxi, 
Jiangsu, China
Tel.: +86-510-83330606
Fax: +86-510-80100505
www.apexdiabetes.com

Shanghai International 
Holding Corp. GmbH (Europe)
Dirección: Eiffestrasse 80, 
20537, Hamburgo, Alemania
Tel.: +49-40-2513175

N.° de documento: UG-IS-02-ES 
Versión: A2
Fecha de entrada en vigor: 2022/05/09

Llene el espacio vacío en la cánula con 
la siguiente cantidad de medicamento:
6 mm: 0,002 ml 9 mm: 0,003 ml

Desco-
nectar

Reconectar
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REF Abrir aquí

1 2 33 Sustituir cada 3 díasNo contiene látexNo pirogénico

No reutilizar

STERILE EO Método de esterilización: óxido de etileno

i Consulte las instrucciones 
de uso

No utilizar si el envase está dañado

Atención: lea las instrucciones de usoLOT Código del lote

Fecha de caducidadN.° de catálogo

Indicaciones de uso
El producto está indicado para la infusión 
subcutánea de medicamento desde una bomba 
de infusión.

Contraindicaciones
Los sets de infusión solo están indicados para uso 
subcutáneo y no para la infusión intravenosa (I.V.) 
de sangre o productos derivados de la sangre.

Advertencias
Se puede producir una administración imprecisa 
del medicamento, una infección y/o una irritación 
de la zona debido a una inserción y un 
mantenimiento inadecuados del lugar de infusión.
Antes de la inserción, limpie el lugar de inserción 
con alcohol isopropílico.
Retire la protección de la aguja antes de insertar el 
set de infusión.
Si es la primera vez que usa este set de infusión, 
haga el primer ajuste en presencia de un 
profesional sanitario.
No deje aire en el set de infusión. Llénelo 
completamente.
Verifique con frecuencia para asegurarse de que 
la cánula blanda siga colocada firmemente ya que 
es posible que no sienta dolor si se sale. La cánula 
blanda debe estar siempre insertada en su 
totalidad para recibir la cantidad completa de 
medicamento.
Si el sitio de infusión se inflama, sustituya el set y 
aplíquelo en otro lugar hasta que mejore el primer 
sitio. Sustituya el set de infusión si la cinta se afloja 
o si la cánula blanda se separa de la piel de forma 
parcial o total.
Sustituya el set de infusión cada 72 horas, 
siguiendo las instrucciones del profesional 
sanitario.
Nunca llene el set ni intente liberar una línea 
obstruida mientras esté insertado el set. Existe el 
riesgo de inyectar demasiado medicamento.

No aplique desinfectantes, perfumes ni 
desodorantes en el set de infusión, ya que podrían 
afectar a la integridad del set.
Elimine el set de infusión y la aguja de punción de 
forma segura en un recipiente para objetos 
punzocortantes después de usarlos una sola vez. 
No los limpie ni los vuelva a esterilizar.
Este producto es estéril y no pirogénico, a menos 
de que el envase haya sido abierto o esté dañado. 
No usar si el envase está abierto o dañado. (Si es 
usuario de Fast-set, no use el set de infusión si la 
aguja del conector del tubo está dañada) Guarde 
los sets de infusión en un lugar fresco y seco. No 
deje los sets de infusión bajo la luz directa del sol 
ni dentro de un vehículo.
Emplee técnicas asépticas cuando desconecte de 
forma temporal el set y consulte a su proveedor 
sanitario para saber cómo compensar el 
medicamento omitido si el set se desconectó.
En caso de dudas, cambie el set de infusión si la 
aguja se hubiese salido y/o tapado parcialmente. 
Si tuviera alguno de estos problemas, haga un 
plan con su profesional sanitario para reemplazar 
rápidamente el medicamento.

Compatibilidad:
El set de infusión puede utilizarse con insulina y 
treprostinil.

Importador: SciPharm Sàrl
Dirección: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, 
Luxemburgo
Tel.: +352 2637 8948
www.scipharm.eu

Fecha de fabricación




