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Lue myös pumpun käyttöohjeet.
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Malli:  EASY SET-ll
Osoite: 209 Bld., No.35 South 
Changjiang Road, Xinwu District, 
214028 Wuxi, Jiangsu, China
Puhelin: +86-510-83330606
Faksi: +86-510-80100505
www.apexdiabetes.com

Shanghai International 
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Hamburg, Germany 
Puhelin: +49-40-2513175
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Täytä kanyylin tyhjä tila seuraavalla esitäyttölääkkeellä:
6 mm: 0,002 ml 9 mm: 0,003 ml
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REF Avaa tästä

1 2 33  Vaihda 3 päivän välein Ei sisällä lateksiaPyrogeeniton

Ei saa käyttää uudelleen

STERILE EO Sterilointitapa: etyleenioksidi

i Lue käyttöohjeet Huomio: katso käyttöohjeetLOT Eräkoodi

Käyt. viim. Tuoteluettelonro

Käyttöohjeet
Tuote on tarkoitettu lääkkeen ihonalaiseen 
infuusioon infuusiopumpun avulla.

Vasta-aiheet
Infuusiosettejä käytetään veren tai verituotteiden 
ihonalaiseen mutta ei laskimonsisäiseen (IV) 
infuusioon.

Varoitukset
Virheellinen sisäänvienti ja virheellinen 
infuusiokohdan ylläpito voivat johtaa epätarkkaan 
lääkemäärän antoon tai aiheuttaa infektion ja/tai 
infuusiokohdan ärtymisen.
Puhdista sisäänvientikohta isopropanolilla ennen 
setin sisäänvientiä.
Poista neulansuojus ennen infuusiosetin 
sisäänvientiä.
Jos käytät tätä infuusiosettiä ensimmäistä kertaa, 
tee ensimmäinen käyttöönotto terveydenhuollon 
ammattilaisen läsnäollessa.
Älä jätä ilmaa infuusiosettiin. Esitäytä se 
kokonaan.
Tarkista usein, että pehmeä kanyyli pysyy hyvin 
paikallaan, koska et ehkä tunne kipua, jos se 
vetäytyy pois. Pehmeän kanyylin on oltava koko 
ajan täysin sisäänvietynä, jotta saat koko aiotun 
lääkemäärän.
Jos infuusiokohta tulehtuu, vaihda setti ja käytä 
toista kohtaa, kunnes ensimmäinen kohta on 
parantunut. Vaihda infuusiosetti, jos teippi löystyy 
tai jos pehmeä kanyyli irtoaa osittain tai kokonaan 
ihosta.
Vaihda infuusiosetti 72 tunnin välein 
terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaan.
Älä koskaan esitäytä settiä tai yritä vapauttaa 
tukkeutunutta letkua, kun settiä ollaan viemässä 
sisään. Voit vahingossa injektoida liian paljon 
lääkettä.
Älä käytä desinfiointiaineita, hajusteita tai 
deodorantteja infuusiosetin pinnalla, koska ne 
voivat vaikuttaa setin eheyteen.

Hävitä infuusiosetti ja sisäänvientineula 
turvallisesti terävien jätteiden astiassa, kun niitä on 
käytetty kertaalleen. Älä puhdista tai steriloi niitä 
uudelleen.
Tämä tuote on steriili ja pyrogeeniton, jos pakkaus 
on avaamaton ja ehjä. Älä käytä, jos pakkaus on 
avattu tai vahingoittunut. (Fast-set-käyttäjät: älä 
käytä infuusiosettiä, jos letkuliittimen neula on 
vaurioitunut.) Säilytä infuusiosettejä kuivassa ja 
viileässä paikassa. Älä jätä infuusiosettejä 
auringonvaloon tai auton sisälle.
Käytä aseptista tekniikkaa, kun irrotat setin 
tilapäisesti, ja kysy terveydenhuoltopalvelun 
tarjoajalta, miten irrotuksen aikana menetetty 
lääke korvataan.
Jos olet epävarma, vaihda infuusiosetti, koska 
neula voi olla irronnut ja/tai osittain tukossa. Jos 
jokin näistä ongelmista ilmenee, tee 
terveydenhuoltopalvelun tarjoajan kanssa 
suunnitelma lääkkeen nopeasta korvaamisesta.

Yhteensopivuus:
Infuusiosetissä voidaan käyttää insuliinia ja 
treprostiniiliä.

Maahantuoja: SciPharm Sàrl
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Puhelin: +352 2637 8948
www.scipharm.eu
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