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Αποστειρωμένο σετ έγχυσης για μία χρήση 

Μοντέλο: EASY SET-II 

Αρ. εγγράφου: UG-IS-02-GR 

Έκδοση: A1 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2023/08/31 
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Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της αντλίας για την εγκατάσταση 

 
 

Γεμίστε τον κενό χώρο στην κάνουλα με την 
ακόλουθη αρχική πλήρωση φαρμάκου: 
6mm:0,002mL 9mm:0,003mL 

Απο-
σύνδεση 

Επανασύνδεση 

Sterilized Infusion Set for Single Use 



Ενδείξεις χρήσης 
Το προϊόν ενδείκνυται για την υποδόρια έγχυση 

φαρμάκου από αντλία έγχυσης. 

Αντενδείξεις 

Τα σετ έγχυσης ενδείκνυνται μόνο για υποδόρια 

χρήση και όχι για ενδοφλέβια (IV) έγχυση 

αίματος ή προϊόντων αίματος. 

Προειδοποιήσεις 

Ανακριβής χορήγηση φαρμάκου, λοίμωξη ή/και 

ερεθισμός του σημείου έγχυσης μπορεί να 

προκύψει από την ακατάλληλη εισαγωγή και 

φροντίδα του σημείου έγχυσης. 

Πριν από την εισαγωγή, καθαρίστε το σημείο 

εισαγωγής με ισοπροπυλική αλκοόλη. 

Αφαιρέστε το προστατευτικό της βελόνας πριν 

από την εισαγωγή του σετ έγχυσης. 

Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το σετ έγχυσης για 

πρώτη φορά, πραγματοποιήστε την πρώτη 

ρύθμιση παρουσία του επαγγελματία υγείας σας. 

Μην αφήνετε αέρα μέσα στο σετ έγχυσης. 

Εκτελέστε την αρχική πλήρωση εντελώς. 

Ελέγχετε συχνά για να βεβαιωθείτε ότι η μαλακή 

κάνουλα παραμένει σταθερά στη θέση της, 

καθώς μπορεί να μην αισθανθείτε πόνο εάν βγει. 

Η μαλακή κάνουλα πρέπει πάντα να εισάγεται 

πλήρως για να λαμβάνετε την πλήρη ποσότητα 

του φαρμάκου. 

Εάν το σημείο έγχυσης εμφανίσει φλεγμονή, 

αντικαταστήστε το σετ και χρησιμοποιήστε ένα 

νέο σημείο έως ότου επουλωθεί το πρώτο 

σημείο. Αντικαταστήστε το σετ έγχυσης εάν η 

ταινία χαλαρώσει ή εάν η μαλακή κάνουλα 

εκτοπιστεί πλήρως ή μερικώς από το δέρμα. 

Αντικαθιστάτε το σετ έγχυσης κάθε 72 ώρες 

σύμφωνα με τις οδηγίες του επαγγελματία 

υγείας σας. 

Ποτέ μην κάνετε αρχική πλήρωση και μην 

επιχειρείτε να απελευθερώσετε μια φραγμένη 

γραμμή ενώ το σετ είναι τοποθετημένο. Μπορεί 

κατά λάθος να χορηγήσετε υπερβολική 

ποσότητα φαρμάκου.

Μην τοποθετείτε απολυμαντικά, αρώματα ή 

αποσμητικά στο σετ έγχυσης, καθώς αυτά 

μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητα του σετ. 

Απορρίψτε το σετ έγχυσης και τη βελόνα 

εισαγωγέα με ασφάλεια, σε δοχείο αιχμηρών 

αντικειμένων, μετά από μία μόνο χρήση. Μην 

καθαρίζετε ή επαναποστειρώνετε. 

Αυτό το προϊόν είναι αποστειρωμένο και μη 

πυρετογόνο, εκτός εάν η συσκευασία έχει 

ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε 

εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά. 

(Για τους χρήστες του Fast-set, μην 

χρησιμοποιείτε το σετ έγχυσης εάν η βελόνα του 

συνδέσμου σωλήνωσης έχει υποστεί ζημιά.) 

Αποθηκεύστε τα σετ έγχυσης σε δροσερό, ξηρό 

μέρος. Μην αφήνετε τα σετ έγχυσης σε άμεσο 

ηλιακό φως ή μέσα σε όχημα. 

Χρησιμοποιήστε ασηπτικές τεχνικές κατά την 

προσωρινή αποσύνδεση του σετ και 

συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής 

περίθαλψής σας σχετικά με τον τρόπο 

αντιστάθμισης της χαμένης φαρμακευτικής 

αγωγής κατά την αποσύνδεση. 

Εάν έχετε αμφιβολίες, αλλάξτε το σετ έγχυσης, 

επειδή η βελόνα μπορεί να έχει εκτοπιστεί ή/και 

να είναι μερικώς φραγμένη. Σε περίπτωση που 

προκύψει κάποιο από αυτά τα προβλήματα, 

καταρτίστε ένα σχέδιο με τον επαγγελματία 

υγείας σας για την ταχεία αντικατάσταση του 

φαρμάκου. 

Συμβατότητα: 

Το σετ έγχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

ινσουλίνη και τρεπροστινίλη. 

Εισαγωγέας: SciPharm Sàrl 
Διεύθυνση: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert 
Λουξεμβούργο 
Τηλ.: +352 2637 8948 
www.scipharm.eu

 



 

   Ανοίξτε εδώ 
REF Αρ. καταλόγου  Ημερομηνία 

λήξης 
 Ημερομηνία 

κατασκευής 

 Κωδικός 
παρτίδας  Προσοχή: βλ. τις οδηγίες χρήσης  Ανατρέξτε στις οδηγίες 

χρήσης 

 Μην 
επαναχρησιμοποιείτε 

 Μη χρησιμοποιείτε εάν  
η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά  Μέθοδος αποστείρωσης: οξείδιο του αιθυλενίου 

 Μη πυρετογόνo  Χωρίς λάτεξ  Αντικαθιστάτε κάθε 3 ημέρες 

 


