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Fare riferimento alle istruzioni per l’uso della pompa per l’installazione
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www.apexdiabetes.com
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Riempire lo spazio vuoto nella cannula con 
la seguente quantità iniziale di medicinale:
6 mm:0,002 mL 9 mm:0,003 mL

Come 
scolle-
gare

Come ricollegare



2

REFAprire qui

1 2 33 Sostituire ogni 3 giorniPrivo di latticeNon pirogeno

Non riutilizzare

STERILE EO Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene

i Fare riferimento alle
istruzioni per l’uso

Non utilizzare se la confezione 
è danneggiata

Attenzione: vedere le istruzioni 
per l’usoLOT Codice lotto

ValiditàN. catalogo

Indicazioni per l’uso
Il prodotto è indicato per l’infusione sottocutanea 
di farmaci tramite pompa per infusione.

Controindicazioni
I set per infusione sono indicati solo per uso 
sottocutaneo e non per infusione per via 
endovenosa (IV) di sangue o di prodotti a base di 
plasma.

Avvertenze
Un inserimento scorretto e una manutenzione 
errata del sito di infusione possono comportare 
un’erogazione imprecisa del farmaco e irritare e/o 
infettare il sito.
Prima dell’inserimento, disinfettare il sito con 
alcool isopropilico.
Rimuovere il cappuccio protettivo dell’ago prima di 
inserire il set per infusione.
Se si utilizza questo set per infusione per la prima 
volta, eseguire la prima applicazione in presenza 
di un membro del personale sanitario.
Non lasciare aria nel set per infusione. Riempirlo 
fino in fondo.
Controllare frequentemente che la cannula 
morbida rimanga saldamente in sede, in quanto 
non si prova necessariamente dolore se esce dal 
sito. La cannula morbida deve essere sempre 
inserita fino in fondo per ricevere tutta la dose di 
farmaco.
Se il sito di infusione si infiamma, sostituire il set e 
cambiare sito finché il primo non sia guarito. 
Sostituire il set per infusione se il nastro si allenta 
o se la cannula morbida viene si stacca
completamente o parzialmente dalla pelle.
Sostituire il set per infusione ogni 72 ore in base
alle istruzioni del personale sanitario.
Non tentare mai di riempire il set o di sturare un
tubicino ostruito quando il set è inserito. Si
potrebbe iniettare accidentalmente una quantità
eccessiva di farmaco.

Non mettere disinfettanti, profumi o deodoranti sul 
set per infusione perché potrebbero pregiudicare 
l’integrità del set stesso.
Smaltire il set per infusione e l’ago introduttore in 
un contenitore per oggetti appuntiti, dopo ogni 
singolo uso. Non lavare né risterilizzare.
Questo prodotto è sterile e non pirogeno a meno 
che la confezione non sia stata aperta o 
danneggiata. Non utilizzare se la confezione è 
stata aperta o danneggiata (per chi utilizza 
Fast-set, non servirsi del set per infusione se l’ago 
del tubo connettore è danneggiato). Conservare i 
set per infusione in un luogo fresco e asciutto. Non 
lasciare i set per infusione alla luce diretta del sole 
o all’interno di un veicolo.
Utilizzare tecniche asettiche quando si scollega
temporaneamente il set e consultare il proprio
medico riguardo a come compensare la mancata
somministrazione di farmaco quando il set è
scollegato.
In caso di dubbio, sostituire il set per infusione
poiché l’ago potrebbe essere fuoriuscito dal sito
e/o potrebbe essere parzialmente ostruito. Se
dovesse presentarsi uno di questi problemi,
concordare un piano con il proprio medico per
sostituire rapidamente il farmaco.

Compatibilità:
Il set per infusione può essere utilizzato con 
insulina e treprostinil.
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