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Informasjon om installasjon finner du i bruksanvisningen.
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 Sterilized Infusion Sets for Single Use 

Sterilisert infusjonssett til engangsbruk 

Modell: EASY SET-llAdresse: 209 Bld., No.35 South 
Changjiang Road, Xinwu District, 
214028 Wuxi, Jiangsu, Kina
Tlf.:+86-510-83330606]
Faks: +86-510-80100505
www.apexdiabetes.com

Shanghai International 
Holding Corp. GmbH (Europa)
Adresse: Eiffestrasse 80, 
20537 Hamburg, Tyskland 
Tlf.: +49-40-2513175

Dokumentnr.: UG-IS-02-NO 
Versjon: A2
Gjelder fra: 25/05/2022

Fyll tomrommet i kanylen med følgende mengde legemiddel:
6 mm: 0,002 mL 9 mm: 0,003 mL

Frako-
bling

Tilkobling
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REF Åpnes her

1 2 33  Skal byttes hver 3. dag Uten lateksIkke-pyrogent

Skal ikke brukes mer 
enn én gang

STERILE EO Steriliseringsmetode: etylenoksid

i Se bruksanvisningen. Viktig: Les bruksanvisningen.LOT Produksjonskode

Utløpsdato Katalognummer

Indikasjoner for bruk
Dette produktet er indisert for subkutan infusjon av 
legemiddel fra infusjonspumpe.

Kontraindikasjoner
Infusjonssettene er bare indisert for subkutan bruk 
og ikke for intravenøs (IV) infusjon av blod eller 
blodprodukt.

Advarsler
Feil innføring og vedlikehold av infusjonsstedet 
kan føre til at legemiddelet blir administrert feil, til 
infeksjon og/eller irritasjon.
Rengjør innføringsstedet med isopropanol før 
innføring.
Fjern nålbeskytteren før du fører inn 
infusjonssettet.
Hvis det er første gang du bruker infusjonssettet, 
må du sørge for å ha helsepersonell i nærheten 
når du klargjør det.
Ikke la luft bli værende i infusjonssettet. Fyll den 
opp fullstendig.
Du må regelmessig kontrollere at den myke 
kanylen sitter godt på plass. Det er ikke sikkert at 
du kommer til å kjenne noen smerte om den skulle 
bli trukket ut. For å kunne motta full mengde 
legemiddel må den myke kanylen alltid være ført 
helt inn.
Hvis infusjonsstedet blir betent, må du bytte ut 
settet og finne et annet sted å bruke det fram til det 
første stedet er helet. Bytt ut infusjonssettet hvis 
teipen løsner eller hvis den mye kanylen helt eller 
delvis slites løs fra huden.
Bytt infusjonssett hver 72. time i henhold til 
instruksjonene du har fått av helsepersonellet.
Du må aldri fylle settet eller prøve å utbedre 
blokkering i slangen når settet er ført inn. 
Du kan være uheldig og injisere for mye av 
legemiddelet.
Ikke bruk desinfeksjonsmiddel, parfyme eller 
deodorant på infusjonssettet. Dette kan skade 
settet.

Kasser infusjonssettet og innføringsnåla på sikker 
måte i en beholder for skarpe gjenstander etter én 
gangs bruk. Må ikke vaskes eller resteriliseres.
Dette produktet er sterilt og ikke-pyrogent med 
mindre emballasjen er åpnet eller skadd. Ikke bruk 
det hvis emballasjen har vært åpnet eller blitt 
skadd. (Til brukere av Fast-set: Ikke bruk 
infusjonssettet hvis nåla på slangekoblingen er 
skadd.) Oppbevar infusjonssettene på et kjølig og 
tørt sted. Ikke la infusjonssett bli liggende i direkte 
sollys eller inne i kjøretøy.
Når du midlertidig skal koble fra settet, er det viktig 
at du bruker aseptisk teknikk. Rådfør deg med 
helsepersonell om hvordan du kan kompensere 
for manglende medisinering ved frakobling.
Hvis du er i tvil, må du bytte infusjonssett. Nåla kan 
være slitt løs og/eller delvis blokkert. Hvis noen av 
disse problemene skulle oppstå, er det viktig at du 
har avklart hvordan du raskt kan kompensere for 
manglende medisinering, med helsepersonell.

Kompatibilitet:
Infusjonssettet kan brukes med insulin og 
treprostinil.

Importør: SciPharm Sàrl
Adresse: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, 
Luxembourg
Tlf.: +352 2637 8948
www.scipharm.eu

Produksjonsdato

Skal ikke brukes hvis 
emballasjen er skadd
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