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Pentru instalare, consultați instrucțiunile de utilizare ale pompei 
1 2 3 4 

6 Umpleți spațiul liber din canulă cu 
următoarea amorsare a medicației: 
6 mm: 0,002 ml 9 mm: 0,003 ml 

7 8 

9 10 

Deconec-  
tare 

Reconectare 

Apex medical 

Easy-set 
Apex medical 

Easy-set 
Sterilized Infusion Set for Single Use 

Set sterilizat pentru perfuzie de unică folosință 
 Model: EASY SET-II
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Indicații de utilizare 
Produsul este indicat pentru perfuzarea 
subcutanată a medicației dintr-o pompă pentru 
perfuzie. 
Contraindicații 
Seturile pentru perfuzie sunt indicate exclusiv 
pentru utilizare subcutanată, dar nu și pentru 
perfuzarea intravenoasă (i.v.) a sângelui sau a 
produselor sanguine. 
Avertismente 
Introducerea și menținerea greșită în locul de 
administrare a perfuziei pot avea ca rezultat 
administrarea improprie a medicației, infectarea 
și/sau iritarea locului. 
Înainte de introducere, curățați locul cu alcool 
izopropilic. 
Scoateți protecția acului înainte de introducerea 
setului pentru perfuzie. 
Dacă utilizați pentru prima dată acest set pentru 
perfuzie, efectuați prima configurare în prezența 
cadrului medical. 
Scoateți aerul din setul pentru perfuzie.  
Amorsați complet. 
Verificați frecvent pentru a vă asigura 
menținerea fermă pe poziție a canulei moi, 
deoarece este posibil să nu resimțiți niciun fel de 
durere dacă aceasta se smulge. Canula moale 
trebuie să fie întotdeauna introdusă complet, 
pentru a putea beneficia de întreaga cantitate de 
medicație. 
Dacă locul de administrare a perfuziei se 
inflamează, înlocuiți setul și utilizați un alt loc de 
administrare, până la vindecarea locului inițial. 
Înlocuiți setul pentru perfuzie dacă banda se 
lărgește sau canula moale iese total sau parțial 
din piele. 
Înlocuiți setul pentru perfuzie la fiecare 72 de ore, 
în conformitate cu instrucțiunile cadrului medical. 
Nu amorsați niciodată setul și nu încercați să 
eliberați o linie înfundată atunci când setul este 
introdus. Este posibil ca, din greșeală, să 
injectați prea multă medicație. 

Nu aplicați dezinfectanți, parfumuri sau 
deodorante pe setul pentru perfuzie, deoarece 
acestea pot afecta integritatea setului. 
După o singură utilizare, eliminați setul pentru 
perfuzie și acul introductor în condiții de 
siguranță, într-un recipient pentru colectarea 
deșeurilor ascuțite. A nu se curăța și a nu se 
resteriliza. 
Acest produs este steril și apirogen, cu excepția 
cazului în care ambalajul a fost deschis sau 
deteriorat. A nu se utiliza dacă ambalajul a fost 
deschis sau deteriorat. (Pentru utilizatorii 
produsului Fast-Set, nu utilizați setul pentru 
perfuzie dacă acul cu conector pentru tubulatură 
a fost deteriorat.) Păstrați seturile pentru 
perfuzie într-un loc răcoros și uscat. Nu lăsați 
seturile pentru perfuzie în lumina directă a 
soarelui sau în interiorul unui autovehicul. 
Utilizați tehnici aseptice la deconectarea 
temporară a setului și consultați cadrul medical 
cu privire la modul de compensare a medicației 
pierdute în timpul deconectării. 
Dacă aveți dubii, înlocuiți setul pentru perfuzie, 
deoarece este posibil ca acul să fi fost dislocat 
și/sau înfundat parțial. În cazul apariției oricăreia 
dintre aceste probleme, întocmiți un plan 
împreună cu cadrul medical pentru înlocuirea 
rapidă a medicației. 

Compatibilitate: 
Setul pentru perfuzie poate fi utilizat cu 
insulină și treprostinil. 

 
 
 
 
 
 

Importator: SciPharm Sàrl 
Adresă: 7, Fausermillen, L-6689 
Mertert Luxembourg 
Tel: +352 2637 8948 
www.scipharm.eu 
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Deschideți
 aici Nr. de catalog Data expirării Data fabricației

 Cod lot 

 Metoda de sterilizare: oxid de etilenă 

1  2 3 A se înlocui la fiecare 3 zile

Consultați instrucțiunile 
de utilizare 

Atenție: consultați instrucțiunile
de utilizare

Nu conține latex 

A nu se reutiliza

A nu se utiliza dacă  ambalajul 
este deteriorat

Apirogen 
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