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Se bruksanvisningen till pumpen för installation.

0344

 Sterilized Infusion Sets for Single Use 

Steriliserat infusionsset för engångsbruk 

Modell: EASY SET-llAdress: 209 Bld., No.35 South 
Changjiang Road, Xinwu District, 
214028 Wuxi, Jiangsu, Kina
Tel:+86-510-83330606]
Fax: +86-510-80100505
www.apexdiabetes.com

Shanghai International 
Holding Corp. GmbH (Europa)
Adress: Eiffestrasse 80, 
20537 Hamburg, Tyskland 
Tel: +49-40-2513175

Dokument nr: UG-IS-02-SW
Version: A2
Giltigt från: 2022/05/25

Fyll håligheten i kanylen med följande förfyllningslösning:
6 mm:0,002 ml 9 mm:0,003 ml

Frånkopp
-ling

Återanslutning
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REF Öppnas här

1 2 33 Ska bytas ut var tredje dag Latexfri Icke pyrogen

Får inte återanvändas

STERILE EO Steriliserad med etylenoxid

i Se bruksanvisningen Obs! Läs bruksanvisningenLOT Satsnr

Utgångsdatum Katalognummer

Avsedd användning
Produkten är avsedd för subkutan infusion av 
läkemedel från en infusionspump.

Kontraindikationer
Infusionsseten är endast avsedda för subkutan 
användning och inte för intravenösa (IV) 
blodinfusioner eller blodprodukter.

Varningar
Felaktig läkemedelsdosering, infektion och/eller 
hudirritation vid sticket kan inträffa vid felaktig 
nålplacering och skötsel av infusionsstället.
Rengör hudytan med isopropylalkohol innan du 
sätter in nålen.
Ta bort nålskyddet innan du sätter in 
infusionssetet.
Om du använder infusionssetet för första gången 
ska en läkare/vårdpersonal vara närvarande.
Se till att det inte är någon luft i infusionssetet. 
Förfyll tills setet är helt fullt.
Kontrollera ofta att nålen sitter kvar då man kanske 
inte alltid märker om den åker ur. Nålen ska alltid 
vara helt insatt så att allt läkemedel tillförs.
Byt ut setet om huden kring sticket blir irriterad och 
placera nålen på ett annat ställe tills huden har 
läkts. Byt ut infusionssetet om tejpen lossnar eller 
om nålen lossnar helt eller delvis från huden.
Byt ut infusionssetet var 72:a timme. Följ din 
läkares instruktioner.
Du ska aldrig förfylla setet eller försöka rensa en 
igensatt slang medan setet sitter på plats. Du kan 
injicera för mycket läkemedel av misstag.
Spraya inte desinficeringsmedel, parfym eller 
deodorant på infusionssetet, eftersom dessa 
produkter kan påverka setets funktion.
Infusionssetet och nålen är engångsartiklar och 
ska kastas i en behållare för stickande/skärande 
föremål efter användning. De får inte rengöras 
eller steriliseras.

Produkten är steril och icke pyrogen så länge 
förpackningen inte är bruten eller skadad. Använd 
inte produkten om förpackningen är bruten eller 
skadad. (Om du använder Fast-set ska du inte 
använda infusionssetet om slangkopplingsnålen 
är skadad.) Förvara infusionsseten svalt och torrt. 
Låt inte infusionssetet ligga direkt i solen eller inne 
i bilen.
Använd aseptisk teknik om setet tillfälligt ska tas 
bort och fråga din läkare hur du ska göra för att 
kompensera för den läkemedelsvolym som inte 
tillfördes så länge setet var frånkopplat.
Byt ut infusionssetet om du är osäker på om nålen 
har rubbats och/eller är delvis igensatt. Prata med 
din läkare om det bästa sättet att tillföra läkemedel 
om ett av dessa problem uppstår.

Kompatibilitet:
Infusionssetet kan användas till insulin eller 
treprostinil.

Importör: SciPharm Sàrl
Adress: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert
Luxemburg
Tel: +352 2637 8948
www.scipharm.eu

Tillverkningsdatum

Använd inte om förpackningen är 
skadad
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