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Anwendung:
Lesen Sie vorher die Gebrauchsanweisung der Infusionspumpe sorgféltig durch.
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Abbildung 1

Abbildung 2
Entfernen Sie die

Abbildung 3

Schutzkappe von der
Aufziehkanile und ziehen
Sie den Kolben zuriick,
um das Reservoir mit Luft
zu fillen. Achten Sie
dabei auf eine aseptische
Durchfiihrung.

Abbildung 4

Klopfen Sie gegen das
Reservoir, um mdgliche
Luftblasen zu entfernen.

Entfernen Sie den Metall-

oder Plastikdeckel vom Arznei-
mittelflaschen. Stechen Sie
nun mit der Kantile durch die
Mitte der Gummimembran in
das Flaschen hinein. Driicken
Sie den Spritzenkolben
herunter, sodass die gesamte
Luft aus dem Reservoir in das
Flaschen entweicht.

Abbildung 5

Stecken Sie die
Schutzkappe auf die Kanlile.
Entfernen Sie nun die
Kanile vom Reservoir,
indem Sie diese gegen den
Uhrzeigersinn drehen und
entsorgen Sie sie
ordnungsgeman.

Uben Sie mit dem Daumen
gleichmafigen Druck auf den
Spritzenkolben aus. Drehen
Sie nun das
Arzneimittelflaschchen
mitsamt der Spritze und
Kanule um. Die Membran
zeigt nach unten. Nehmen
Sie langsam den Druck vom
Spritzenkolben und lassen

Sie das Arzneimittel in das
Reservoir flieRen.

Abbildung 6

Drehen Sie den Spritzen-
kolben gegen den
Uhrzeigersinn aus dem
Reservoir heraus.
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Produktspezifikationen:

Kanllengrofie Fillvolumen Mittlerer Mittlerer Skalierung | Gewicht Anschluss
Innendurchmesser | Auflendurchmesser
3 mL Luer-Lock-
0,
0,8 mm X 12 mm (£10%) (£10%) 11,6 mm 13 mm 0,2 mL 49 System
Abstand Kolbendruckplatte/Zylindergriffplatte bei vollstdndig eingeschobenen Kolben 0.34 mm
Abmale der Kolbendruckplatte Dicke 5 mm, Durchmesser 20 mm

Anwendungshinweise:
Das Arzneimittelreservoir, Sterile Ambulant Drug Reservoir, Modell Easy Set-I dient zur kontinuierlichen, subkutanen Verabreichung
von Arzneimitteln mittels einer ambulanten Infusionspumpe und eines geeigneten Infusionssets.

Kontraindikation:
Das Arzneimittelreservoir ist ausschlieBlich zur subkutanten Anwendung und nicht zur intravendsen Infusion von Blut oder Blutprodukten
geeignet.

Kompatibilitat:
Das Arzneimittelreservoir kann nur mit Infusionsspumpen verwendet werden, die mit einem Betriebsdruck von 0,90 bar (13 psi) und einem
geeigneten Infusionsset ausgestattet sind.

Geeigneten Infusionspumpen sind die Apex Micro sc Infusion Pump und die TruCare-I-Insulinpumpe von Apex Medical.
Zu den geeigneten Infusionssets gehoren die Easy-Set-I- und Easy-Set II- Infusionssets von Apex Medical.

Das Arzneimittelreservoir kann mit den Arzneimitteln Insulin und Treprostinil verwendet werden.

Warnhinweise:

e Das Arzneimittelreservoir ist zur Verwendung durch eine medizinische Fachkraft vorgesehen. Im hauslichen Bereich kann die
Anwendung auch durch Personen (private Anwender oder Angehdrige) erfolgen, die durch eine medizinische Fachkraft in die
Anwendung eingewiesen wurden. Es wird daher empfoheln, dass die erste Anwendung des Infusionssets nur in Anwesenheit
einer medizinischen Fachkraft durchgefiihrt wird.

o Das Arzneimittelreservoir ist ein steril verpacktes Einmalprodukt, frei von pyrogenen Bestandteilen und darf nicht mehrfach
verwendet werden.

e Die Keimfreiheit des Produkts kann nur bei einer ungeéffneten Verpackung und bis zum angegebenen Verfallsdatum
gewabhrleistet werden. Verwenden Sie es nicht, wenn die Verpackung beschadigt ist.

e Bewahren Sie das Arzneimittelreservoir bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort auf. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht
oder Hitze.

e Das Arzneimittelreservoir darf nicht gereinigt oder resterilisiert werden. Eine Wiederverwendung kann zu einer Stérung der
Infusionspumpe, Undichtigkeiten, Fehlern bei der Arzneimittelabgabe und/oder zu Infektionen fiihren.

e Das Arzneimittelreservoir muss vor der Anwendung vollstandig entlliftet werden. Verbleibende Luft kann zu einer ungenauen
Medikamentenabgabe fiihren.

e Das Arzneimittel sollte vor dem Befillen des Reservoirs Raumtemperatur haben. Sobald das Reservoir geflillt ist, sofort
verwenden. Nicht lagern!

e  Wechseln Sie das Arzneimittelreservoir alle 72 Stunden gemafR den Anweisungen lhres behandelnden Arztes oder der
medizinischen Fachkraft.

¢ Nach dem Wechsel des Arzneimittlelreservoirs und des Infusionssets sollten diese auf Dichtigkeit gepruft werden.

e Die Kaniile ist nach Anwendung ordnungsgemaf zu verwerfen. Sie ist in einem entsprechenden Abwurfbehalter fir scharfe

Gegenstande zu entsorgen.

Die Arzneimittelreservoirs sind in Verpackungseinheiten zu je 10 Stiick erhaltlich.
Separate Infusionssets sind auch in Verpackungseinheiten zu je 10 Stlck erhaltlich.

Im Lieferumfang ist das Arzneimittelreservoir und eine aufsetzbare Schutzkappe fiir die Kaniile enthalten.

Importeur: SciPharm Sarl - 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Luxemburg - Tel.: +352 2637 8948 - www.scipharm.eu
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