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Sterile Ambulant Drug Reservoirs
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Træk stemplet tilbage for at fylde 
beholderen med luft.
Fjern beskyttelseshætten fra nålen. Rør 
ikke noget med nålen.

Skub spidsen af påfyldningsnålen ind i 
midten af gummimembranen på 
hætteglasset med lægemiddel. Skub 
stempelstangen ned, så al luften fra 
patronen skubbes ind i hætteglasset 
med lægemiddel.

Hold et jævnt tryk mod stempelstangen 
med tommelfingeren, og vend samtidig 
hætteglasset med lægemiddel.
Slip langsomt trykket mod 
stempelstangen, og lad lægemidlet 
flyde ind i patronen.

Fjern eventuelle luftbobler ved at banke 
let på patronen.

Sæt beskyttelseshætten på 
påfyldningsnålen. Tag påfyldningsnålen 
med beskyttelseshætten ud af 
beholderen ved at dreje den mod uret.

Tag stempelstangen ud ved at dreje den 
mod uret ud af stemplet.

Shanghai International Holding 
Corp. GmbH (Europe)
Adr.: Eiffestrasse 80, 20537 
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Tlf.: +49-40-2513175



Indikationer for brug
Enheden er indiceret til subkutan infusion af lægemiddel, herunder insulin 
og treprostinil, fra en infusionspumpe og et infusionssæt.

Kontraindikationer
Enheden er kontraindiceret til infusion af blod og blodprodukter.

Advarsler
Beholderen er steril, ikke-pyrogen og kun til engangsbrug.
Må ikke rengøres eller resteriliseres. Genbrug af beholderen kan føre til 
insulinnedbrydning, infektion, unøjagtig lægemiddelindgift og/eller lækager, 
som kan beskadige pumpen.
Må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller beskadiget.
Bortskaf nålen sikkert i en nålebeholder.
Hvis fanget luft ikke fjernes fra beholderen, kan det medføre unøjagtig 
lægemiddelindgift.

Forholdsregler
Lægemidlet skal have stuetemperatur, inden beholderen fyldes.
Når beholderen er fyldt skal lægemidlet bruges straks. Må ikke gemmes.
Kontrollér for utætheder efter skift af beholder og infusionssæt.
Foretag din første opsætning under lægeligt opsyn.
Easy Set-I-beholderen kan anvendes med TruCare I insulinpumpe og HK101 
infusionspumpe, Easy Set-I, Easy Set II og Easy Set-III infusionssæt fremstilles 
af Apex Medical.

Kompatibilitet
Beholderen kan anvendes til insulin eller treprostinil.

Importør: SciPharm Sàrl
Adr.: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Luxembourg
Tlf.: +352 2637 8948
www.scipharm.eu

2 

REF Åbn her

1 2 33 Udskiftes hver 3. dagIngen latexIkke-pyrogen

Må ikke genbruges
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Anvendes inden FremstillingsdatoKatalognr.

Må ikke anvendes, hvis emballagen er 
beskadigetnicht verwenden


