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Tire del émbolo hacia atrás para 
llenar el depósito de aire.
Retire la tapa protectora de la aguja. 
No toque nada con la aguja.

Introduzca la punta de la aguja de 
llenado en el centro de la 
membrana de goma del frasco del 
medicamento. Empuje la varilla 
del émbolo hacia abajo para que 
todo el aire del cartucho entre en 
el frasco del medicamento.

Haga presión constante en la varilla 
del émbolo con su pulgar y dele la 
vuelta al frasco del medicamento al 
mismo tiempo.
Suelte lentamente la presión de la 
varilla del émbolo y deje que el 
medicamento fluya hacia el interior 
del cartucho.

Elimine las burbujas de aire 
golpeando el cartucho.

Coloque la tapa protectora en la 
aguja de llenado. Retire la aguja 
de llenado con su tapa protectora 
del depósito girando en sentido 
contrario a las agujas del reloj.

Retire la varilla del émbolo 
girándola en sentido contrario a 
las agujas del reloj para sacarla.

Sterile Ambulant Drug Reservoirs
Depósitos estériles de fármacos ambulatorios  

Modelo: EASY SET-I



Indicaciones de uso
El dispositivo está indicado para la infusión subcutánea de medicamento, incluida insulina y 
treprostinil, desde una bomba de infusión y un set de infusión.

Contraindicaciones
El dispositivo está contraindicado para la infusión de sangre o productos derivados 
de la sangre.

Advertencias
El depósito es estéril, no pirogénico y de un solo uso.
No lo limpie ni lo vuelva a esterilizar. La reutilización del depósito puede provocar degradación de la 
insulina, infección, una administración imprecisa del medicamento 
y/o fugas que podrían provocar daños en la bomba.
No usar si el envase está abierto o dañado.
Elimine la aguja de forma segura en un contenedor para objetos punzocortantes.
Si no se retira el aire atrapado en el depósito, se podría provocar una administración imprecisa del 
medicamento.

Precauciones
El medicamento debe estar a temperatura ambiente antes de llenar el depósito.
Una vez que el depósito está lleno, úselo pronto. No lo almacene.
Verifique que no haya fugas después de cambiar el depósito y el set de infusión.
Realice el primer ajuste en presencia de su profesional sanitario.
El depósito Easy Set-I se puede usar con la bomba de insulina TruCare I y la bomba 
de infusión HK101, así como los sets de infusión Easy Set-I, Easy Set II y Easy Set-III fabricados por 
Apex Medical.

Compatibilidad
El depósito se puede usar con insulina y treprostinil.

Importador: SciPharm Sàrl
Dirección: 7, Fausermillen, L-6689, Mertert, Luxemburgo
Tel.: +352 2637 8948
www.scipharm.eu
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