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Lue myös pumpun käyttöohjeet.

Sterile Ambulant Drug Reservoirs
Steriili ja kannettava lääkesäiliö
malli: Easy Set-I

Osoite: 209 Bld., No.35 South Changjiang
Road, Xinwu District, 214028 Wuxi, Jiangsu, 
China
Puhelin: +86-510-83330606
Faksi: +86-510-80100505
www.apexdiabetes.com
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Vedä mäntää takaisin ja täytä säiliö 
ilmalla.
Poista neulan suojakorkki. Älä kosketa 
mitään neulalla.

Työnnä täyttöneulan kärki lääkeampullin 
kumikalvon keskelle. Työnnä 
männänvartta alas niin, että kaikki 
patruunassa oleva ilma siirtyy 
lääkeampulliin.

Paina peukalolla tasaisesti 
männänvartta ja käännä 
samanaikaisesti lääkeampulli 
ylösalaisin.
Vapauta männänvarren paine hitaasti ja 
anna lääkkeen virrata patruunaan.

Poista kaikki ilmakuplat napauttamalla 
patruunaa.

Aseta suojakorkki täyttöneulaan. Irrota 
täyttöneula suojakorkkeineen säiliöstä 
kääntämällä vastapäivään.

Irrota männänvarsi kääntämällä sitä 
vastapäivään pois männästä.

Shanghai International Holding 
Corp. GmbH (Europe)
Osoite: Eiffestrasse 80, 20537 
Hamburg, Germany
Puhelin: +49-40-2513175



Käyttöaiheet
Laitetta käytetään lääkkeiden, kuten insuliinin ja treprostiniilin, ihonalaiseen 
infuusioon infuusiopumpusta ja infuusiosetistä.

Vasta-aiheet
Laitetta ei saa käyttää veren tai verituotteiden infuusioon.

Varoitukset
Säiliö on steriili, pyrogeeniton ja kertakäyttöinen.
Älä puhdista tai steriloi sitä uudelleen. Säiliön uudelleenkäyttö voi aiheuttaa 
insuliinin likaantumisen, infektion, epätarkan lääkemäärän antamisen ja/tai 
vuotoja, jotka voivat vaurioittaa pumppua.
Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut.
Hävitä neula turvallisesti terävän jätteen astiassa.
Jos säiliöön jäänyttä ilmaa ei poisteta kokonaan, seurauksena voi olla epätarkka 
lääkemäärän antaminen.

Varotoimet
Lääkkeen on oltava huoneenlämpöistä ennen säiliön täyttämistä.
Käytä sisältö heti, kun säiliö on täytetty. Älä varastoi sitä.
Tarkista säiliön ja infuusiosetin vaihtamisen jälkeen, onko niissä vuotoja.
Tee ensimmäinen käyttöönotto terveydenhuollon ammattilaisen läsnäollessa.
Easy Set-I -säiliötä voidaan käyttää seuraavien kanssa: TruCare I 
-insuliinipumppu ja HK101-infuusiopumppu, Easy Set-I-, Easy Set II- ja Easy 
Set-III -infuusiosetit (valmistaja Apex Medical).

Yhteensopivuus
Säiliössä voidaan käyttää insuliinia ja treprostiniiliä.

Maahantuoja: SciPharm Sàrl
Osoite: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Luxembourg
Puhelin: +352 2637 8948
www.scipharm.eu
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