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Wuxi Apex Medical Co., Ltd. 

Διεύθυνση：209 Bld., No.35 South 

Changjiang Road, Xinwu District, 214028 

Wuxi, Jiangsu, Κίνα 

Τηλ.: +86-510-83330606 

Φαξ: +86-510-80100505 

www.apexdiabetes.com 

 
Shanghai International Holding 

Corp. GmbH (Ευρώπη) 

Διεύθυνση: Eiffestrasse 80, 

20537 

Hamburg, Γερμανία 

Τηλ.: +49-40-2513175 

 

Αποστειρωμένες περιπατητικές δεξαμενές 
φαρμάκου 

μοντέλο: Easy Set-I 

Αρ. εγγράφου: CE-RE-05-E-GR 

Έκδοση: B/1 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2023/08/31 
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Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της αντλίας για την εγκατάσταση 

 
 

Τραβήξτε το έμβολο προς τα πίσω για να 
γεμίσει η δεξαμενή με αέρα. 
Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από 
τη βελόνα. Μην αγγίζετε τίποτα με τη 
βελόνα. 

Σπρώξτε το άκρο της βελόνας πλήρωσης 
στο κέντρο της ελαστικής μεμβράνης του 
φιαλιδίου του φαρμάκου. Σπρώξτε τη 
ράβδο εμβόλου προς τα κάτω, ώστε όλος 
ο αέρας από το φυσίγγιο να εισέλθει στο 
φιαλίδιο του φαρμάκου. 

Κρατήστε σταθερή πίεση στη ράβδο 
εμβόλου με τον αντίχειρά σας και 
ταυτόχρονα αναποδογυρίστε το φιαλίδιο 
του φαρμάκου. 
Απελευθερώστε αργά την πίεση από τη 
ράβδο εμβόλου και αφήστε το φάρμακο 
να ρεύσει μέσα στο φυσίγγιο. 

Αφαιρέστε τυχόν φυσαλίδες αέρα χτυπώντας 
ελαφρά το φυσίγγιο. 

Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στη 
βελόνα πλήρωσης. 
Αφαιρέστε τη βελόνα πλήρωσης με το 
προστατευτικό της καπάκι από τη δεξαμενή 
στρέφοντας αριστερόστροφα. 

Αφαιρέστε τη ράβδο εμβόλου στρέφοντάς 
την αριστερόστροφα έξω από το έμβολο. 

Sterile Ambulant Drug Reservoirs 



Ενδείξεις χρήσης 
Η συσκευή ενδείκνυται για την υποδόρια έγχυση φαρμάκου, 

συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και της τρεπροστινίλης, από αντλία 

έγχυσης και σετ έγχυσης. 

Αντενδείξεις 

Η συσκευή αντενδείκνυται για την έγχυση αίματος ή προϊόντων αίματος. 

Προειδοποιήσεις 

Η δεξαμενή είναι αποστειρωμένη, μη πυρετογόνος και προορίζεται μόνο για μία 

χρήση. 

Μην καθαρίζετε ή επαναποστειρώνετε. Η επαναχρησιμοποίηση της δεξαμενής 

μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ινσουλίνης, λοίμωξη, ανακριβή χορήγηση 

φαρμάκου ή/και διαρροές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία. 

Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά. 

Απορρίψτε τη βελόνα με ασφάλεια σε δοχείο αιχμηρών αντικειμένων. 

Η μη απομάκρυνση του παγιδευμένου αέρα από τη δεξαμενή μπορεί να οδηγήσει 

σε ανακριβή χορήγηση φαρμάκου. 
 

Προφυλάξεις 

Το φάρμακο πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την πλήρωση 

της δεξαμενής. 

Μόλις γεμίσει η δεξαμενή, χρησιμοποιήστε αμέσως. Μην αποθηκεύετε. 

Ελέγξτε για διαρροές μετά την αλλαγή της δεξαμενής και του σετ έγχυσης. 

Πραγματοποιήστε την πρώτη ρύθμιση παρουσία του επαγγελματία υγείας σας. 

Η δεξαμενή Easy Set-I μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την αντλία ινσουλίνης 

TruCare I και την αντλία έγχυσης HK101, το σετ έγχυσης Easy Set-I, Easy Set II 

και Easy Set-lll που κατασκευάζονται από την Apex Medical. 

Συμβατότητα: 

Η δεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ινσουλίνη και τρεπροστινίλη. 

Εισαγωγέας: SciPharm Sàrl 
Διεύθυνση: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Λουξεμβούργο 
Τηλ.: +352 2637 8948 
www.scipharm.eu 
 

 

 



 

   Ανοίξτε εδώ 
REF Αρ. καταλόγου  Ημερομηνία 

λήξης 
 Ημερομηνία 

κατασκευής 

 Κωδικός 
παρτίδας  Προσοχή: βλ. τις οδηγίες χρήσης  Ανατρέξτε στις οδηγίες 

χρήσης 

 Μην 
επαναχρησιμοποιείτε 

 Μη χρησιμοποιείτε εάν  
η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά  Μέθοδος αποστείρωσης: οξείδιο του αιθυλενίου 

 Μη πυρετογόνo  Χωρίς λάτεξ  Αντικαθιστάτε κάθε 3 ημέρες 

 


