
Easy-set
Apex medical

          

EC   REP

Only

0344

Easy-set
Apex medical

Wuxi Apex Medical Co., Ltd.
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Tirare indietro lo stantuffo per riempire 
il serbatoio di aria.
Rimuovere il cappuccio protettivo 
dall'ago. Non toccare nulla con l'ago.

Spingere la punta dell'ago di 
riempimento al centro della membrana 
di gomma della fiala di farmaco. 
Spingere l'asta dello stantuffo verso il 
basso in modo che tutta l'aria della 
cartuccia entri nella fiala del farmaco.

Mantenere una pressione costante 
sull'asta dello stantuffo con il pollice 
e, contemporaneamente, girare la 
fiala del farmaco.
Rilasciare lentamente la pressione 
e lasciare che il farmaco fluisca 
nella cartuccia.

Eliminare eventuali bolle d'aria 
battendo sulla cartuccia.

Posizionare il cappuccio protettivo 
sull'ago di riempimento. Rimuovere 
l'ago con il cappuccio protettivo dal 
serbatoio ruotandolo in senso 
antiorario.

Rimuovere l'asta dello stantuffo 
ruotandola in senso antiorario ed 
estraendola dallo stantuffo.

Indirizzo: 209 Bld., No.35 South Changjiang 
Road, Xinwu District, 214028 Wuxi, 
Jiangsu, Cina
Tel:+86-510-83330606]
Fax: +86-510-80100505
www.apexdiabetes.com
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Indicazioni per l’uso
Il dispositivo è indicato per l’infusione sottocutanea di farmaci, inclusa l’insulina e il 
treprostinil, tramite pompa e set per infusione.

Controindicazioni
Il dispositivo è controindicato per l’infusione di sangue o prodotti a base di plasma.

Avvertenze
Il serbatoio è sterile,non pirogeno e monouso.
Non lavare né risterilizzare. Riutilizzare il serbatoio può comportare degradazione 
dell'insulina, infezione, erogazione imprecisa del farmaco e/o perdite che possono causare 
danni alla pompa.
Non utilizzare se la confezione è stata aperta o danneggiata.
Smaltire l’ago in sicurezza in un contenitore per oggetti appuntiti.
Se non si espelle l’aria intrappolata nel serbatoio l’erogazione del farmaco potrebbe risultare 
inaccurata.

Precauzioni
Prima di riempire il serbatoio, il farmaco deve essere a temperatura ambiente.
Una volta riempito il serbatoio, utilizzare immediatamente. Non conservare.
Verificare la presenza di perdite dopo aver sostituito serbatoio e set per infusione.
Eseguire la prima applicazione in presenza di un membro del personale sanitario.
Il serbatoio Easy Set-I può essere utilizzato con la pompa per insulina TruCare I e la pompa 
per infusione HK101, i set per infusione Easy Set-I, Easy Set II e Easy Set-III prodotti da 
Apex Medical.

Compatibilità
Il serbatoio può essere utilizzato con insulina e treprostinil.

Importatore: SciPharm Sàrl
Indirizzo: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Lussemburgo
Tel: +352 2637 8948
www.scipharm.eu
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