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Wuxi Apex Medical Co., Ltd.

Lue myös pumpun käyttöohjeet.

Sterile Ambulant Drug Reservoirs
Sterile ambulante legemiddelbeholdere 
modell: Easy Set-I

Adresse: 209 Bld., No.35 South Changjiang
Road, Xinwu District, 214028 Wuxi, Jiangsu, 
Kina
Tlf.:+86-510-83330606
Faks: +86-510-80100505
www.apexdiabetes.com
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Trekk stempelet tilbake for å fylle 
beholderen med luft.
Fjern nålens beskyttelseshette. Ikke 
berør noe med nålen.

Skyv fyllenålens spiss inn i midten av 
legemiddelampullens gummimembran. 
Trykk stempelstangen ned slik at all luft 
fra sylinderen strømmer inn i 
legemiddelampullen.

Hold et jevnt trykk mot stempelstangen 
med tommelen, og vri samtidig 
legemiddelampullen.
Slipp trykket mot stempelstangen sakte, 
og la legemiddelet strømme inn i 
sylinderen.

Fjern luftbobler ved å slå på sylinderen. Sett beskyttelseshetten på fyllenålen. 
Fjern fyllenålen med beskyttelseshetten 
fra beholderen ved å dreie den mot 
urviseren.

Fjern stempelstangen ved å dreie den 
mot urviseren ut av stempelet.

Shanghai International Holding 
Corp. GmbH (Europa)
Adresse: Eiffestrasse 80, 20537 
Hamburg, Tyskland
Tlf.: +49-40-2513175



Indikasjoner for bruk
Enheten er indisert til subkutan infusjon av legemiddel, inkludert insulin og 
treprostinil, fra infusjonspumpe og infusjonssett.

Kontraindikasjoner
Enheten er kontraindisert til infusjon av blod og blodprodukt.

Advarsler
Beholderen er steril, ikke-pyrogen og bare til engangsbruk.
Må ikke vaskes eller resteriliseres. Gjenbruk av beholderen kan føre til 
nedbrytning av insulin, unøyaktig administrering av legemiddelet og/eller 
lekkasjer som kan skade pumpa.
Ikke bruk produktet hvis emballasjen har vært åpnet eller blitt skadd.
Kasser nåla på forsvarlig måte i en beholder for skarpe gjenstander.
Hvis du ikke fjerner luft som er fanget i beholderen, kan det føre til unøyaktig 
administrering av legemiddelet.

Forholdsregler
Før du fyller beholderen, må du sørge for at legemiddelet har romtemperatur.
Når du har fylt beholderen, må du bruke den med en gang. Ikke oppbevar den.
Når du har byttet beholder og infusjonssett, må du kontrollere at det ikke er 
lekkasje.
Første gang du klargjør produktet til bruk, må du sørge for å ha helsepersonell i 
nærheten.
Easy Set-I-beholderen kan brukes i kombinasjon med insulinpumpa TruCare I og 
infusjonspumpa HK101 og med infusjonsettene Easy Set-I, Easy Set II og Easy 
Set-III produsert av Apex Medical.

Kompatibilitet
Beholderen kan brukes med insulin og treprostinil.

Importør: SciPharm Sàrl
Adresse: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Luxembourg
Tlf.: +352 2637 8948
www.scipharm.eu
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1 2 33 Skal byttes hver 3. dagUten lateksIkke-pyrogent

Skal ikke brukes mer 
enn én gang
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Skal ikke brukes hvis emballasjen er 
skadd


