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Pentru instalare, consultați instrucțiunile de utilizare ale pompei 

Trageți înapoi pistonul pentru a umple 

rezervorul cu aer. 

Scoateți capacul de protecție de pe ac. 

Nu atingeți acul de niciun obiect. 

Scoateți posibilele bule de aer, prin lovirea 

ușoară a cartușului. 

Împingeți vârful acului de umplere în 

centrul membranei din cauciuc a 

flaconului cu medicație. Împingeți în jos 

tija pistonului, astfel încât tot aerul din 

cartuș să pătrundă în flaconul cu 

medicație. 

Așezați capacul de protecție pe acul de 

umplere. Scoateți din rezervor acul de 

umplere, împreună cu capacul de 

protecție aferent, prin rotirea acestuia în 

sens anti-orar. 

Generați o presiune constantă pe tija 

pistonului cu ajutorul degetului mare și, 

simultan, întoarceți invers flaconul cu 

medicația. 

Eliberați lent presiunea de pe tija 

pistonului și lăsați medicația să curgă 

în cartuș. 

Scoateți tija pistonului, prin rotirea 

acesteia în sens anti-orar din piston. 

Apex medical 

Easy-set 
Apex medical 

Easy-set 
Sterile Ambulant Drug Reservoirs 

Rezervoare sterile mobile pentru medicamente 

Model: Easy Set-I EC  REP

http://www.apexdiabetes.com/


Deschideți
aici 

Nr. de catalog Data expirării
expirăr
ii

Data fabricației 

  Cod lot 
Atenție: consultați instrucțiunile
de utilizare

A nu se utiliza dacă  ambalajul 
este deteriorat

Apirogen 

Metoda de sterilizare: oxid de etilenă 

1 2 3 A se înlocui la fiecare 3 zile

Indicații de utilizare 

Dispozitivul este indicat pentru perfuzarea subcutanată a medicației, inclusiv 
insulină și treprostinil, dintr-o pompă pentru perfuzie și dintr-un set pentru 
perfuzie. 

Contraindicații 

Dispozitivul este contraindicat pentru perfuzarea sângelui sau a produselor dupa 
sanguine.

Avertismente 

Rezervorul este steril, apirogen și de unică folosință. 

A nu se curăța și a nu se resteriliza. Reutilizarea rezervorului poate provoca 

degradarea insulinei, infecție, administrarea greșită a medicamentului și/sau 

scurgeri care pot deteriora pompa. 

A nu se utiliza dacă ambalajul a fost deschis sau deteriorat. 

Eliminați acul în condiții de siguranță, în recipientul pentru colectarea deșeurilor 

ascuțite. 

Dacă nu eliminați bulele de aer acumulate în rezervor, medicamentul poate fi 

administrat greșit. 

Măsuri de precauție 

Înainte de umplerea rezervorului, aduceți medicația la temperatura camerei. 

Utilizați rezervorul imediat după umplere. A nu se depozita. 

După înlocuirea rezervorului și a setului de perfuzie, verificați dacă există scurgeri. 

Efectuați prima configurare în prezența cadrului medical. 

Rezervorul Easy Set-I poate fi utilizat cu pompa de insulină TruCare I și cu pompa 

pentru perfuzie HK101, precum și cu seturile pentru perfuzie Easy Set-I, Easy Set 

II și Easy Set-III fabricate de Apex Medical. 

Compatibilitate 
Rezervorul poate fi utilizat cu insulină și treprostinil. 

Importator: SciPharm Sàrl 

Adresă: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Luxembourg 

Tel: +352 2637 8948 

www.scipharm.eu 

Consultați instrucțiunile 
de utilizare 

Nu conține latex 

A nu se reutiliza 

http://www.scipharm.eu/



