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Dra ut kolven för att fylla reservoaren 
med luft.
Ta bort skyddslocket från nålen. Låt inte 
något vidröra nålen.

Tryck påfyllningsnålens spets genom 
mitten på gummimembranet på 
injektionsflaskan. Tryck in sprutkolven så 
att all luft i sprutan trycks ut i 
injektionsflaskan.

Tryck stadigt med tummen mot 
sprutkolven och vänd samtidigt på 
injektionsflaskan.
Släpp långsamt sprutkolven och låt 
läkemedlet flöda in i röret.

Avlägsna eventuella luftbubblor genom 
att knacka på sprutan.

Sätt tillbaka skyddslocket på nålen. Ta 
bort nålen med nålskydd från 
reservoaren genom att vrida den moturs.

Ta bort sprutkolven genom att vrida den 
moturs och ut ur kolven.
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Avsedd användning
Produkten är avsedd för subkutan infusion av läkemedel, inklusive insulin och 
treprostrinil, från en infusionspump och ett infusionsset.

Kontraindikationer
Produkten får inte användas för infusion av blod eller andra blodprodukter.

Varningar
Reservoaren är en steril, icke pyrogen artikel för engångsbruk.
Ska inte rengöras eller steriliseras. Om reservoaren återanvänds finns det risk 
för nedsatt insulinkvalitet, infektion, felaktig läkemedelsvolym och/eller läckage 
som i sin tur kan skada pumpen.
Produkten ska inte användas om förpackningen är bruten eller skadad.
Kasta nålen i en behållare för stickande/skärande föremål.
Underlåtenhet att tömma reservoaren på luft kan orsaka bristande tillförsel av 
läkemedel.

Försiktighetsåtgärder
Läkemedlet ska har rumstemperatur innan du fyller reservoaren.
Använd reservoaren omedelbart efter att du har fyllt den. Den får inte lagras.
Kontrollera att det inte läcker från systemet när du har bytt reservoar och 
infusionsset.
En läkare ska vara närvarande första gången du använder systemet själv.
Easy Set-I-reservoaren kan användas med TruCare I-insulinpump och 
Hk101-infusionspump samt infusionsseten Easy Set-I, Easy Set II och Easy 
Set-III från Apex Medical.

Kompatibilitet
Reservoaren kan användas till insulin eller treprostinil.

Importör: SciPharm Sàrl
Adress: 7, Fausermillen, L-6689 Mertert, Luxemburg
Tel: +352 2637 8948
www.scipharm.eu

2 

REF Öppnas här

1 2 33 Ska bytas ut var tredje dagLatexfriIcke pyrogen

Får inte återanvändas

STERILE EO Steriliserad med etylenoxid

i Se bruksanvisningen Obs! Läs bruksanvisningenLOT Satsnr

Utgångsdatum TillverkningsdatumKatalognummer

Använd inte om förpackningen är 
skadad


